Observación 1
Modificación de los siguientes aspectos técnicos:
· Rango de escaneo desde 800 a menos a 2500 nm. Con el ánimo de permitir la participación de diferentes oferentes en la presente licitación, solicitamos sean aceptados rangos desde 840 nm y superiores a 2500 nm.

· Computador de escritorio. Sistema operativo: Windows Vista Home. Solicitamos por favor sea aceptado la entrega del sistema operativo Windows Vista Business, con downgrade a Windows XP Professional, ya que la mayoría de fabricantes de software para operación de instrumentos analíticos no han generado versiones de software compatibles con Windows Vista.

· En la Sección III. Item 2. b. Experiencia y Capacidad Técnica: Se solicita permitir incluir certificaciones de modelos de la línea FTIR, ya que estos son realmente los modelos de mayor demanda en el mercado y actualmente manejan la misma tecnología en NIR.

Respuesta: El área técnica considera que estos aspectos no es posible cambiarlos.
Observación 2
· En la Sección VIII. CGC 15.1. Forma y condiciones de pago: Se solicita sea revisada la forma de pago de bienes de importación, ya que la mayoría de los proveedores en el exterior no despachan los bienes sin que haya sido girado el 100% del bien, por tanto dentro de esta solicitud se incluye que sea modificada la forma de pago para los términos Incoterms ExWorks o CIP, a giro directo 100% anticipado al fabricante o de no ser posible esta modificación sea aceptado que el término Incoterms para la negociación sea DDP.
Respuesta: De acuerdo con la normatividad del Banco Mundial, los aspectos de forma y condiciones de pago no son modificables.
